
[bookmark: _Toc217446093][bookmark: _Toc470181267]招标项目技术、商务及其他要求
6.1 [bookmark: _Toc414347857][bookmark: _Toc417566432][bookmark: _Toc470181268]采购清单
	序号
	设备名称
	数量

	1
	增强型电感耦合探测器
	1台


6.2 [bookmark: _Toc414347862][bookmark: _Toc417566433][bookmark: _Toc470181269][bookmark: _Toc405470380][bookmark: _Toc276718522][bookmark: _Toc249366050][bookmark: _Toc301782789][bookmark: _Toc301782771][bookmark: _Toc273336187][bookmark: _Toc249194650][bookmark: _Toc303150932][bookmark: _Toc343513803][bookmark: _Toc295392031][bookmark: _Toc308116285][bookmark: _Toc217446094]技术参数及要求
	序号
	产品名称
	技术参数及要求

	1
	增强型电感耦合探测器
	*像素大小：1024×1024像素，单个像素大小13 μm；
*荧光屏类型：P43；
#CCD感光模式：背感光芯片；
#所有工作模式下门延迟（触发至像增强器打开）：<35 ns
#最小MCP门控宽度：<2 ns；
#相机读出速度：高于6.5 MHz；
#全幅（1024×1024）帧频：>8 fps；
#波长响应范围：200-900 nm；
#单像素满井容量不低于200 ke-；
#提供基本操作软件和Labview SDK，且兼容PI Acton系列光谱仪；
像增强器大小：18 mm
空间分辨率：可达50 lp/mm；
数据传输接口：GigE
室温下芯片空气制冷温度：不高于-20℃；
像增强器与CCD耦合模式：1:1光纤耦合；
光阴极持续重复频率可达1 MHz；
提供该探测器和PI Acton系列谱仪转接适配器；


注:本项目允许采购进口产品。
6.3 [bookmark: _Toc414347866][bookmark: _Toc417566436][bookmark: _Toc415040939][bookmark: _Toc414347656][bookmark: _Toc470181270]商务要求
6.3.1 [bookmark: _Toc417566437]付款方式
[bookmark: _Toc417566438]采用信用证L/C方式支付，不迟于装运前120天开具以卖方为受益人、金额为装运货物全额的不可撤销信用证。凭运单收取90%，余款凭甲方签字盖章的验收报告收取。
6.3.2 交货时间及地点
交货时间：中国商务部许可文件和产品原产国进出口许可证办理后4个月内交货；
项目地点： 四川成都西南交通大学九里校区机械馆顶峰多尺度科学研究所。
6.3.3 [bookmark: _Toc272742829][bookmark: _Toc417566441][bookmark: _Toc167588961][bookmark: _Toc343513821][bookmark: _Toc347490724][bookmark: _Toc414347663][bookmark: _Toc414347874]质量保证期
免费质量保证期为自合同所列的货物安装调试验收合格签字确认之日起计算不低于1年。
6.3.4 [bookmark: _Toc417566442]最高限价
[bookmark: _GoBack]★本项目最高限价为人民币80万元，投标人的投标报价（外币报价的以“外币报价*中国外汇交易中心2017年1月5日公布的人民币汇率中间价*1.03”计算）高于最高限价的，则其投标文件按无效投标文件处理。
6.3.5 [bookmark: _Toc430269229]验收标准
1、 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。
2、 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：
(1) 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
(2) 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全；
(3) 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
(4) 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
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